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MILIEU

00-E-163

SCHOONMAAK

00-E-166

BUCKYKAMER

K2

00-E-150

GANG

00-E-162

BEHANDELKAMER SEH

S2

00-E-160

BEHANDELKAMER  SEH

S2

00-E-158

BALIE SEH

00-E-152

KOFFIEKAMER SEH

00-E-153

TOILET

00-E-166a

OMKLEEDRUIMTE

00-F-147a

TRIAGE SEH

00-F-147

WACHTRUIMTE SEH

00-E-161

MIVA TOILET

00-D-141

VERSLAGRUIMTE BVT

00-C-152

GANG

00-C-149

ANGIOGRAFIE

S3

00-C-150a

COMPUTER RUIMTE

S3

00-C-183

GANG

00-D-144

TOILET

00-D-104

GANG

00-D-147

GANG

00-D-103

GANG

00-D-142

VOORRUIMTE SANITAIR

00-C-166

GANG

00-C-176

TEAMLEIDING BVT

00-D-145

BERGING / MULTICOPY

00-C-167

BEDIENINGSRUIMTE UNIVERSEEL

S3

00-C-144

E-KAST

00-C-160

BERGING

00-C-142

DEMO RUIMTE

00-C-143

ARTSEN KAMER RADIOLOOG

00-C-148

KOFFIEKAMER

00-C-146

ARTSEN KAMER RADIOLOOG

00-D-137

MRI

S2

00-D-138

BEDIENING MRI

00-D-136

TOILET

00-D-124

KLEEDCEL

00-D-130

TOILET

00-D-125

TOILET

00-D-132

SLUIS

00-D-140

VERSLAGRUIMTE BVT

00-D-127

OPSLAG CT

00-D-139

COMPUTER MRI

00-C-150b

WASRUIMTE 

00-C-168

GANG

00-C-165

UNIVERSEEL

S3

00-C-156

MAMMO

00-D-134

OMBED MRI

00-D-128

CT 

00-D-131

CT 

K2

00-C-175

OMKLEEDRUIMTE

00-C-178

OMKLEEDRUIMTE

00-D-146a

BACKOFFICE BVT

00-D-146

BALIE BVT

00-D-135

OMKLEEDRUIMTE

00-C-177

WACHTRUIMTE

00-C-182

TOILET

00-D-102

GANG

00-D-118

FD2

00-D-116

GANG

00-D-115

KANTOOR

00-D-117

KLINISCHE WACHTKAMER

00-D-119

VOORBEREIDINGSRUIMTE

GR. 1

00-D-123

POLIKLINISCHE WACHTKAMER

00-D-122

KLEEDCEL

00-D-121a

KLEEDCEL

00-D-121b

TOILET

00-D-120c

TECHNISCHE RUIMTE CT

00-D-120b

BEDIENINGSRUIMTE

00-D-120a

CT

GR. 1

00-C-103

GANG

00-C-104a

SLUIS TOEGANG TOT ANGIOGRAFIE C-149

00-C-104

GANG

00-C-125

OMKLEEDRUIMTE

00-C-110

BUCKYKAMER

S1

00-C-121

BEDIENING ANGIO

S3

00-C-119

RONTGEN BUCKY

S2

00-C-129 

TOILET

00-C-128

TOILET

00-C-108

OMKLEEDRUIMTE

00-C-109

OMKLEEDRUIMTE

00-C-102

GANG

00-C-139

TOILET

00-C-115

VERSLAGRUIMTE BVT

00-C-104b

GANG

00-C-104b

GANG

00-C-131

ECHOKAMER 2

S1

00-C-140

ECHOKAMER 1

00-C-106

MAMMO

S1

00-C-112

OMKLEEDRUIMTE

00-D-143

TOILET

00-C-111

OMKLEEDRUIMTE

00-C-113

OMKLEEDRUIMTE

00-C-114

OMKLEEDRUIMTE

00-C-127

OMKLEEDRUIMTE

00-D-158

MILIEU

00-D-105 

GANG

00-F-167

GANG

00-F-168

BEHANDELKAMER KAAK

S2

00-F-166

RUSTKAMER

00-D-151

KAAK BEHANDELKAMER

S2

00-D-113

OMKLEEDRUIMTE

00-D-113a

TOILET

00-D-114a

TOILET

00-D-114

OMKLEEDRUIMTE

00-F-160

GIPSKAMER

00-F-155

BACKOFFICE GIPSKAMER

00-F-158

BERGING

00-F-146

GEESTELIJKE VERZORGING

00-A-150

SPREEKKAMER KINDERPOLI

00-A-147

HANS DE BROUWER

00-G-129

TOILET

00-G-121

E-KAST

00-B-142 

SPREEK / ONDERZOEK KNO

00-B-144

SPREEK / ONDERZOEK KNO

00-F-142

GANG

00-G-111

KOFFIEKAMER

00-G-110

DIALYSERUIMTE

S2

00-G-108

SECRETARIAAT DIALYSE

00-G-107

BACKOFFICE DIALYSE

00-V-110

ASSEMLAGERUIMTE

00-I-108

2 BEDSKAMER

GR. 1

00-W-123

4 BEDSKAMER

00-H-125

GANG

00-H-139

REPARATIE MID

00-H-140

OK 4

GR. 2

00-H-141

OPDEKRUIMTE 4

GR. 2

00-E-101

WACHTKAMER

00-E-102

SPREEKKAMER

00-E-103

SPREEKKAMER

00-E-105

SPREEK / ONDERZOEKSKAMER

K1

00-E-106

SPREEK / ONDERZOEKSKAMER

K1

00-H-142

OK 5

GR. 2

00-H-144

OPSLAGRUIMTE  OK

GR. 2

00-H-143

OPDEKRUIMTE 5

GR. 2

00-H-145

OK 6

GR. 2

00-H-146

OPDEKRUIMTE 6

GR. 2

00-H-156

OPDEKRUIMTE 3

GR. 2

00-H-155

OK 3

GR. 2

00-H-154

OPDEKRUIMTE 2

GR. 2

00-H-153

OK 2

00-H-152

OPDEKRUIMTE 1

GR. 2

00-H-151

OK 1

GR. 2

00-H-131

GANG 1

00-H-147

PLOFKAST / PA

00-H-149

CENTRALE WASRUIMTE

00-H-150

SPOELRUIMTE

00-H-130

GANG 2

00-H-136b

TEAMLEIDING OK

00-H-136c

VERGADERRUIMTE OK

00-H-136a

SLUIS

00-H-136

FLEXPLEKKEN ANESTHESIE

00-H-135

KOFFIEKAMER

00-H-134

STERIEL

00-H-133

ONSTERIEL

00-H-132

MEDICIJNRUIMTE 

00-G-101

NOODTRAP

00-G-113

DIALYSERUIMTE

S2

00-G-133

SPOELKEUKEN

00-G-132

OPSLAG DIALYSE

00-G-102

GANG

00-G-105a

SPREEKKAMER 00-G-105b

SPREEKKAMER

00-G-105c

SPREEKKAMER

00-G-105d

SPREEKKAMER MAATSCH. WERK

00-G-105e

BERGING DIALYSE

00-G-105f

WACHTRUIMTE

00-G-105

GANG

00-G-105g

ONDERZOEKKAMER

S2

00-G-104a

DIALYSE

00-G-140

STERIEL / ONSTERIEL MAGAZIJN

00-G-104

GANG

00-G-124a

MIVA TOILET

00-G-119

GANG

00-G-124b

OPSLAG

00-G-124c

DIALYSE PREPERITONEAAL

S1

00-H-124

LOGISTIEK

00-H-121

DOUCHE

00-H-103a

SLUIS VUIL

00-G-135

OSMOSE

00-G-103

GANG

00-G-114

MEDICIJNRUIMTE 

00-G-115

SLUIS

00-G-124

DIALYSE PERITONEAAL

00-G-118

TOILET

00-G-117

VOORRUIMTE SANITAIR

00-G-116

DIALYSERUIMTE

S2

00-H-120

GARDEROBE HEREN

00-G-134

KEUKEN

00-H-119

PERSONEEL SLUIS/WASMACHINES

00-H-108

LINNEN

00-H-107

15 BEDDEN HOLDING/VERKOEVER

00-H-106

FAMILIEKAMER

00-H-105

TOILET

00-H-103

SLUIS / KARREN VOOR CSA

00-H-104

SLUIS IN/UIT PERSONEN

00-H-123

TOILET

00-H-122

TOILET

00-H-102

GANG

00-H-138

SPREEKKAMER

00-F-111

GANG

00-H-115

TOILET

00-H-114

GARDEROBE DAMES

00-H-117

TOILET

00-H-118

DOUCHE

00-H-116

TOILET

00-H-113

APPARATUUR OK

00-H-112

DAGCOÖRDINATOR

00-H-109

SPOELRUIMTE

00-H-110

BERGING APPARATUUR

00-H-102

GANG

00-H-111

FLEXPLEKKEN

00-H-101

NOODTRAP

00-H-175

WERKKAST / METERKAST

00-H-171

VERBINDINGSGANG

00-H-172

GANG

00-V-103

SLUIS STERIELE OPSLAG

00-V-105

DOUCHE

00-V-106

TOILET

00-V-104

GARDEROBE HEREN

00-V-108

ONTLAADRUIMTE AUTOCLAVEN

00-V-107

SLUIS

00-V-112

GARDEROBE DAMES

00-V-114

TOILET

00-V-113

DOUCHE

00-V-102

GANG

00-V-124

CENTRALE DOSSEER INSTALLATIE

00-V-111

SLUIS KARREN

00-V-128

DESINFECTIERUIMTE

00-V-130

MAGAZIJN

00-V-131

SLUIS KARREN

00-V-132

WERKKAST SCHOONMAAK

00-V-127

SLUIS DESINFECTIE

00-V-109

SLUIS

00-V-101

SLUIS

00-V-125

TEAMLEIDING CSA

00-V-126

FLEXPLEKKEN

00-V-123

CASCO RUIMTE

00-F-141

OPNAMEKAMER 1

GR. 1

00-F-140

OPNAMEKAMER 2

GR. 1

00-F-134

ARTSENKAMER

00-F-133

BALIE / TEAMPOST

00-J-104

1 BEDSKAMER

GR. 1

00-J-106

2 BEDSKAMER

GR. 1

00-J-103

DOUCHE / TOILET / WASTAFEL

00-J-105

DOUCHE / TOILET / WASTAFEL

00-J-107

4 BEDSKAMER

GR. 1

00-J-114

2 BEDSKAMER

GR. 1

00-J-110

4 BEDSKAMER

GR. 1

00-J-113

DOUCHE / TOILET / WASTAFEL

00-J-112

DOUCHE / TOILET / WASTAFEL

00-J-115

4 BEDSKAMER

GR. 1

00-J-108

DOUCHE / TOILET / WASTAFEL

00-J-109

SPOELRUIMTE

00-J-111

MIVA TOILET / DOUCHE

00-J-102

GANG

00-J-116

4 BEDSKAMER

GR. 1

00-J-118

DOUCHE / TOILET / WASTAFEL

00-J-119

DOUCHE / TOILET / WASTAFEL

00-J-120

DOUCHE / TOILET / WASTAFEL

00-J-122

DOUCHE / TOILET / WASTAFEL

00-J-124

SLUIS

00-J-125

OPSLAG

00-J-123

1 BEDSKAMER, ISOLEER-

GR. 1

00-J-121

4 BEDSKAMER

GR. 1

00-J-117

2 BEDSKAMER

GR. 1

00-J-127

KANTOOR LEERAFDELING

00-F-135

GANG

00-W-103

GANG

00-W-105

TOILET

00-W-147

SPOEL / AFVAL / SERVER RUIMTE

00-W-107

VOORRUIMTE SANITAIR

00-W-146

PANTRY/ VOEDINGSRUIMTE

00-W-110

TEAMLEIDING HEELKUN DE

00-W-111

MEDICATIERUIMTE

00-W-144

2 BEDSKAMER

00-W-145

NATTE CEL

00-W-143

NATTE CEL

00-W-142

2 BEDSKAMER

00-W-112

4 BEDSKAMER

00-W-113

NATTE CEL
00-W-140

2 BEDSKAMER

00-W-115

NATTE CEL

00-W-139

NATTE CEL

00-W-141

NATTE CEL

00-W-138

2 BEDSKAMER

00-W-114

4 BEDSKAMER

00-W-137

OPSLAG MATERIALEN

00-W-116

OPSLAG MATERIALEN

00-W-135

NATTE CEL

00-W-136

ZUSTERPOST HEELKUNDE

00-W-132

2 BEDSKAMER

00-W-133

NATTE CEL

00-W-134

2 BEDSKAMER

00-W-117

 AFDELINGS ARTSENKAMER 

00-W-101

Gang

00-W-118

MEDICATIERUIMTE

00-W-119

2 BEDSKAMER

00-W-120

NATTE CEL

00-W-122

NATTE CEL

00-W-121

2 BEDSKAMER

00-W-124

NATTE CEL

00-W-123

4 BEDSKAMER

00-W-126

DOUCHE / TOILLET

00-W-125

4 BEDSKAMER

00-W-127

SPOEL/AFVALRUIMTE

00-W-128

4 BEDSKAMER

00-W-131

NATTE CEL

00-W-130

4 BEDSKAMER

00-W-129

NATTE CEL

00-W-106

TOILET

00-W-109

TOILET

00-W-108

TOILET

00-F-126

WACHTRUIMTE

00-F-125

MIVA TOILET

00-F-130

SPREEKKAMER

00-F-131

TEAMLEIDER

00-F-132

SPREEKKAMER

00-I-103

OPSLAG ONSTERIEL

00-F-128

TOILET

00-F-129

TOILET

00-F-127

VOORRUIMTE SANITAIR

00-I-106

2 BEDSKAMER

GR. 1

00-I-105

DOUCHE / TOILET / WASTAFEL

00-I-107

DOUCHE / TOILET / WASTAFEL

00-I-109

DOUCHE / TOILET / WASTAFEL

00-I-110

1 BEDSKAMER

GR. 1

00-I-111

SPOELRUIMTE

00-I-112

4 BEDSKAMER

GR. 1

00-I-113.

DOUCHE / TOILET / WASTAFEL

00-I-114

DOUCHE / TOILET / WASTAFEL

00-I-115

4 BEDSKAMER

GR. 1

00-I-117

GTU HUISKAMER

GR. 1

00-I-101

NOODTRAP

00-I-118

4 BEDSKAMER

GR. 1

00-I-119

2 BEDSKAMER

GR. 1

00-I-121

DOUCHE / TOILET / WASTAFEL

00-I-120

DOUCHE / TOILET / WASTAFEL

00-I-122

MIVA TOILET / DOUCHE

00-I-123

4 BEDSKAMER

GR. 1

00-I-102

GANG

00-I-124

DOUCHE / TOILET / WASTAFEL

00-I-125

1 BEDSKAMER  ISOLEER

GR. 1

00-I-126

SLUIS

00-I-127

2 BEDSKAMER

GR. 1

00-I-128

DOUCHE / TOILET / WASTAFEL

00-I-129

KEUKEN

00-I-104

MEDICIJNRUIMTE

00-B-160

ONDERZOEKKAMER URO

S2

00-B-159

ONDERZOEKKAMER URO

S2

00-B-129

6 BEDSKAMER DAGZIEKENHUIS

S2

00-B-105

MDL SCOPIE RUIMTE

S2

00-B-151

BRONCHOSCOPIE/MDL

K2

00-B-146

AUDIOMETRIE

S1

00-B-143

ONDERZOEKKAMER KNO

S1

00-B-139

URO DYNAMICA

S2

00-B-137

ONDERZOEKKAMER URO

S1

00-B-133

CYSTOSCOPIE POLI URO

S1

00-S-110

SEH MRSA CBRN

K3

00-S-109

SEH  

K3

00-S-108

SEH  

K3

00-S-107

SEH  

K1

00-S-106

SEH  

K1

00-S-105

SEH  

K1

00-S-114

BEHANDELKAMER

K1

00-S-112

SEH TRAUMAKAMER

K3

00-S-111

SEH TRAUMAKAMER

K3

00-I-116

AFVAL

00-J-139

E-KAST

00-I-153

TECHNISCHE SCHACHT

00-I-130

PATCHKAST

00-I-142

E-KAST

00-J-101

NOODTRAP

00-B-192

SPREEKKAMER

K1 

00-B-191

SPREEK / ONDERZOEKKAMER HAP

K1

00-B-193

ONDERZOEKKAMER

K1

00-B-194

ONDERZOEKKAMER

K1

00-B-195

SPREEKKAMER

K1 ?

00-B-190

ONDERZOEKKAMER HAP

K1

00-B-189

SPREEK / ONDERZOEKKAMER HAP

K1

00-S-110a

SLUIS

K3 ?

00-G-105h

SPREEKKAMER POS / PIJN

00-G-105i

POS / PIJN

00-E-104

RECEPTIE

00-E-104a

BALIE RECEPTIE

00-F-172

KEUKEN

00-F-173

WINKEL

00-F-174

OVEN

00-F-143

KLINISCH FYSICA

00-F-144

BACKOFFICE SEH

00-F-117

DIABETISCH

00-H-174

SIEMENS HEALTHINEERS

00-H-173

BHV-COÖRDINATOR / CRISISCOÖRDINATOR

00-H-180

KEY USERS PACS

HEELKUNDE

HEELKUNDE

H
E
E
L
K
U

N
D

E

00-A-109

E-KAST

00-A-127

OMKLEEDRUIMTE

00-A-130

BACKOFFICE ORTHOPEDIE

00-A-137

MIVA TOILET

00-A-140

SPREEK / ONDERZOEK GYN

S1

00-A-143

ARTSENKAMER GYNAECOLOGIE

00-A-138

TOILET

00-A-139

TOILET

00-B-102b

SPOELRUIMTE

00-B-110

WERKKAST MILIEU

00-B-104

KANTOOR

00-B-107

VOORRUIMTE SANITAIR

00-B-108

TOILET

00-B-109

TOILET

00-B-117

VOORRUIMTE SANITAIR

00-B-115

TOILET BIJ B-114

00-B-161

E-KAST

00-B-103

GANG

00-B-125a

OPSLAG

00-B-125b

VOORRUIMTE SANITAIR BIJ B-129

00-B-125c

TOILET BIJ B-129

00-B-126

VOORRUIMTE SANITAIR

00-B-127

TOILET

00-B-128

TOILET

00-B-140

URO FLOW

00-B-135

SPOELRUIMTE

00-B-183

TOILET

00-B-184

WERKKAST

00-C-107

BEDIENINGSRUIMTE MAMMO

S1

00-C-182

TOILET

00-C-118

OMKLEEDRUIMTE

00-C-116

OMKLEEDRUIMTE

00-C-120

OMKLEEDRUIMTE

00-C-117

OMKLEEDRUIMTE

00-C-157

OMKLEEDRUIMTE

00-C-157a

TOILET

00-C-157b

DOUCHE

00-C-164

OMKLEEDRUIMTE

00-C-154

OMKLEEDRUIMTE

00-C-155

OMKLEEDRUIMTE

00-C-163

TOILET

00-C-153

TOILET

00-D-107

BACKOFFICE KAAK CHIRURGIE 

00-D-126

OMKLEEDRUIMTE

00-D-129

CT BEDIENINGSRUIMTE

K2

00-D-133

OMKLEEDRUIMTE

00-C-105

OMKLEEDRUIMTE

00-C-180

TECHNISCHE SCHACHT

00-D-149

TECHNISCHE SCHACHT

00-E-144

E-KAST

00-E-145

DOUCHE

00-E-142

SEH  KINDERBEHANDELKAMER

K2

00-E-148

SEH BABY/KINDER BEHANDELKAMER

00-E-154

VOORRUIMTE

00-E-129

BEHANDELKAMER SEH

S2

00-E-132

OMKLEEDRUIMTE

S2

00-E-134

VOORRUIMTE

00-E-138

BEHANDELKAMER SEH

S2

00-F-115

TOILET

00-F-116

GASFLESSEN

00-F-148

WACHTRUIMTE GIPSKAMER SEH

00-F-164

STERILISATIE KAAK

00-F-171

RECEPTIE / BEWAKING

00-F-199

GANG CSA

00-F-124 

E-KAST

00-F-123

E-KAST

00-G-106

WERKPLAATS DIALYSE

00-G-113

DIALYSERUIMTE

S2

00-H-126

BESCHERMDE WIEGEKAMER

Algemeen

00-H-137

TECHNISCHE SCHACHT

00-H-177

FUNCTIONARIS MEDISCHE AANSPAKELIJKHEID  &  SECRETARIAAT  ONDERNEMINGSRAAD (OR)

00-H-178

STAFBUREAU / SECRETARIAAT VMS

00-H-179

IKNL MEDEWERKER (ONCOLOGIE)

00-H-181

ICT HELPDESK

00-H-176

TOILET

00-I-131

VOORRUIMTE TECHNIEK

00-J-126

AFVAL

00-S-124

BEDRIJFSKUNDIG MANAGER

00-S-129a

TOILET

00-S-129b

DOUCHE

00-S-130

OPSLAG SCHOON

00-S-133a

TOILET

00-S-133b

DOUCHE

00-S-137a

TOILET

00-S-137b

DOUCHE

00-S-146

BEWAKINGSPOST

00-S-138

WERKKAST

00-S-149a

TOILET

00-S-153a

TOILET

00-S-157b

ERGOKAMER

00-S-158a

OMKLEEDRUIMTE

00-S-158b

OMKLEEDRUIMTE

00-S-159

TOILET MIVA

00-S-165

TOILET

00-S-166

TOILET

00-S-168

BACKOFFICE AOA

00-S-171

TEAMLEIDERS AOA

00-S-172

MEDICIJNRUIMTE APOTHEEK

00-D-108

OPG RUIMTE

S2
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